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Ошибки и 
неисправности

Описание Примечания

Прибор не 
включается

• Нажмите и 
удерживайте 
кнопку Тест (Test) 
до включения.
• Замените 
батарейки

Авто-
выключение

• Батарейки 
разряжены
• Превышено 
время до авто-
выключения

HI • Концентрация 
алкоголя выше 
диапазона 
измеряемых 
значений (2.00%o, 
1.000mg/L, 
0,20%ВАС)

• Индикация 
разрядки батареек
• Используйте 
только щелочные 
(алкалиновые) 
батарейки 

Ошибки и 
неисправности

Описание Примечания

Err • Выдох прерван 
• Продолжитель-
ность выдоха менее 
6 секунд
• Сила выдоха 
слишком мала
• Нет продувания 
при режиме 
готовности.
• Резкое изменение 
температуры 
(возможно при 
большом коли-
честве тести-
рований подряд. 
Сделайте паузу
 в работе длитель-
ностью не менее 15 
минут)

Звуковой 
сигнал

• В режиме 
продувания
• При индикации 
ошибки
• Уровень алкоголя 
выше порогового
• На счетчике 
больше 500 тестов
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